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Definicion de la unidad de masa, el kilogramo:

El kilogramo es la unidad de masa;
es igual a la masa del prototipo
Internacional del kilogramo.

(12.y 32. CGPM, 1889 y 1901)

El prototipo internacional del kilogramo
(3):

-Es un artefacto con forma cilindrica (altura y
diametro de aproximadamente 39 mm).

-Esta fabricado con una aleacion de 90 %
platino y 10 % iridio.
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El patron nacional de masa de México, k21:

El Patron Nacional de Masa en
nuestro pais es el kilogramo
prototipo de Pt-Ir identificado
con el numero 21.

- Fue asignhado a México en 1891

- Es uno de los cuarenta primeros
kilogramos prototipos nacionales.

- Tiene las mismas caracteristicas

fisicas que el kilogramo
internacional, K
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Actualmente, el CENAM cuenta con dos kilogramos prototipos
de Pt-Ir adicionales, el k90 y k96, adquiridos en 2005 y 2011
respectivamente.

CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA



TRAZABILIDAD
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- EI CENAM mantiene el patron
nacional de masa para garantizar
la trazabilidad nacional en esta
magnitud hacia el sector
usuario.

e

MEINISNID),

4'_:\ :

N\ /

4‘\, —_—

]
|

CION

— o=

D=
I\

e,
°AY CENAM

CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA

AE\\I




Trazabilidad metroldgica

Propiedad de un resultado de medicion por la cual
el resultado puede relacionarse con una referencia
mediante una cadena Ininterrumpida vy
documentada de calibraciones, cada una de las
cuales contribuye a la incertidumbre de medida.
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Trazabilidad

Incertidumbre
CIPM .. » CENAM PATRON NACIONAL
4 v
i Comparaciones PATRON DE TRANSFERENCIA
Y
v \
Ni'ggﬁ,':fés e PATRON DE TRABAJO
DE OTROS
PAISES 1

PATRON DE REFERENCIA
PATRON DE TRABAJO

PATRON DE REFERENCIA
PATRON DE TRABAJO
INSTRUMENTO DE MEDICION
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Esquema de trazabilidad para
metrologia de masa
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Ajuste
Logro el funcionamiento adecuado.

Calibracion

Relaciono las lecturas del medidor con las
del patron y uso los resultados
apropiadamente.

Verificacion

Aporto evidencia objetivamente del
cumplimiento de requisitos.

Miércoles 9 de junio de 1999 DIARIO OFICIAL (Segunda Secciéon) 1

SEGUNDA SECCION
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

NORMA Oficial Mexicana NOM-010-SCFI-1994, Instrumentos de medicion-Instrumentos para pesar de

funcionamiento no automatico-Requisitos técnicos y metrologicos (esta Norma cancela la NOM-010-SCFI-1993).
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Confirmacion Metrologica

Aseguro objetivamente el cumplimiento de
requisitos particulares para un uso
especifico propuesto.

Caracteristicas del Uso pretendido

Instrumento
« Mensurando

« Alcance * Valor

* Resolucion « Tolerancias
« Incertidumbre » Especificaciones

« Estado de Calibracién/ * Inc. Requerida
Verificacion « Otras

* ofras
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Verificacion de IPPFNA (NOM-SCFI-010)

Dependencias
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Unidades
- 1 de Verificacion

H

Instrumentos para pesar de funcionamiento no automatico
bajo control metrologico legal
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