
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD ANIMAL

Dirección de Campañas Zoosanitarias

TOMA - RECEP RECEP - HP RECEP -PCR RECEP - BACT RECEP - TIPIF

No. DÍAS PROCESO 

COMPLETO TOMA 

MUESTRA - 

TIPIFICACIÓN

TOTAL DE 

MUESTRAS 

DIAGNOSTICADAS 

(ambas pruebas) 

TOTAL DE 

MUESTRAS CON 

CONCORDANCIA 

(Positivas y Negativas)

% 

MUESTRAS 

CONCORDANTES

NO. MUESTRAS 

CONCORDANTES

(Positivas) 

% 

CONCORDANCIA 

PRUEBA KAPPA

FUERZA DE LA 

CONCORDANCIA 

1

Centro de Diagnóstico 

Integrado y de 

Investigaciones en Salud 

Animal del Estado de 

Chihuahua

3,269 3,269 6 3 17 57 54 59 2,949 2,814 95.42 450 0.84 MUY BUENA

2

Laboratorio de Diagnóstico 

de Patología Animal de 

Villahermosa (Tabasco) 

285 280 2 4 N/A 65 93 94 214 188 87.85 24 0.58 MODERADA

3
Laboratorio Estatal de Salud 

Pública (Sonora)
239 239 3 6 8 63 55 57 204 193 94.61 7 0.53 MODERADA

4
Laboratorio Central Regional 

de Monterrey
750 750 3 12 40 67 97 99 546 209 38.28 55 0.05 POBRE

5

Laboratorio Cordobés de 

Diagnostico Pecuário 

(Veracruz)

597 597 3 10 31 71 122 126 483 302 62.53 105 0.27 DÉBIL

6

Laboratorio de Diagnóstico 

de la FMVZ-UAT 

(Tamaulipas)

92 84 3 7 N/A 66 71 74 50 46 92.00 6 0.70 BUENA

7
Laboratorio de Serología,  

FMVZ-UNAM 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

8

Laboratorio Regional de 

Patología Animal de El Salto 

(Jalisco)

357 357 3 4 N/A 58 66 69 342 275 80.41 107 0.60 MODERADA

9

Laboratorio del Comité de 

Campaña de Erradicación de 

la Tuberculosis Bovina y 

Brucelosis en Región 

Lagunera de Coahuila y 

Durango A.C.

140 140 4 5 N/A 70 109 112 54 51 94.44 44 0.79 BUENA

10
Laboratorio Central Regional 

de Mérida 
181 181 3 7 N/A 71 107 109 159 129 81.13 8 0.29 DÉBIL

11

Centro Nacional de Servicios 

de Diagnóstico en Salud 

Animal (CENASA)

488 473 6 7 N/A 56 75 81 337 277 82.20 178 0.62 BUENA

12
Laboratorio de Patología 

Animal (Querétaro)
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

13
Laboratorio Estatal de Salud 

Pública de Chiapas
246 246 3 8 N/A 62 88 91 206 171 83.01 45 0.60 MODERADA

14 CENID-INIFAP 1 1 4 9 N/A 65 N/A N/A 1 1 100 0 N/A N/A

15

Laboratorio de Salud Animal 

Mexicali 

(Baja California)

126 126 2 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

16

Investigación Aplicada S.A. 

de C.V. 

(Puebla)

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

6,771 6,743 5,544 4,655 84 1,029

K < 0.2 POBRE

K 0.21 - 0.40 DÉBIL

K 0.41 - 0.60 MODERADA

K 0.61 - 0.80 BUENA

K > 0.81 MUY BUENA

Fuente: Laboratorios de Diagnóstico Autortizados por SENASICA y Dirección de Campañas Zoosanitarias (2018)

La información presentada corresponde a muestras de origen bovino

N/A: No aplica

TOTAL

Informe de concordancia y tiempo promedio de procesamiento de muestras granulomatosas remitidas a Laboratorios en Diagnóstico Autorizados 

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

No. 

LAB.

NOMBRE DEL 

LABORATORIO

TOTAL DE 

MUESTRAS 

RECIBIDAS

TIEMPO PROMEDIO EN LOS PROCESOS 
CONCORDANCIA

(Histopatología - Bacteriología)

TOTAL DE 

MUESTRAS 

DIAGNOSTICADAS


