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Actualmente, las estaciones de servicio de la Republica Mexicana, estin presentando ante la Secretaria de Economia, manifiestos
referentes al (los) sistema (s) de monitoreo y control a distancia, tanques, dispensarios, instrumentos y otros equipos y/o sistemas
que se vinculan a los sistemas para medicién y despacho de gasolina y otros combustibles, haciendo notar que dichos manifiestos
en su oportunidad, ya fueron presentados por los interesados ante la Subprocuraduria de Verificacién y Vigilancia de la

Procuraduria Federal del Consumidor (PROFECO).

Por otra parte, se comenta que los sistemas de control a distancia una vez integrados al sistema para medicién y despacho de

gasolina y otros combustibles liquidos, implican una interaccién con los dispensarios. Esta situacién impone la necesidad de

comprobar la inocuidad de los sistemas de control a distancia sobre los dispensarios con que se vincule, esto es demostrar que

dicho sistema i) no altera la operacién metroldgica de los dispensarios a que se vincule, y ii) no funciona como una interfaz entre
Y

un tercer sistema y los dispensarios que haga factible alterar la operacién metrolégica de los mismos.

Las disposiciones relativas a los controles a distancia estin contenidas en la ‘Lista de instrumentos de medicion cuya wverificacion
inicial, periddica o extraordinaria es obligatoria y reglas para efectuarla”, publicada en el Diario Oficial de la Federacién (DOF) el 21
de octubre del afo 2002 y en su modificacién publicada en el DOF el dia 07 de septiembre de 2010.

La modificacién a la “Lisza, se efectio para definir apropiadamente el dmbito de competencia en su aplicacion en lo referente a la

instalacion de los controles a distancia., dicha modificacién a la letra sefiala:

“UNICO: Se modifica la Regla General Segunda, para quedar como sigue:

SEGUNDA.- Los instrumentos de medicion a que se nﬁere la presente Lista, que sean nuevos, ya sean de fabricacion nacional o importados, deben contar con la

aprobacion del modelo o prototipo por parte de la Secretaria con anterioridad a su comercializacion. Por otra parte, se deberdn declarar los sistemas de control a

distancia utilizados, incorporados o vinculados de cualquier forma al instrumento de medicidn de que se trate, durante el proceso para la obtencidn de la aprobacion

del modelo o prototipo.

La utilizacion de cualquier sistema de control a distancia en instrumentos de medicion, que no haya sido declarado ante la Secretaria, independientemente de las

acciones que conforme a derecho procedan, dard lugar a la inmovilizacion del instrumento de que se trate y a la colocacion de los sellos a que se refiere la Regla

Décima Segunda.

Es por lo dispuesto en el primer pédrrafo de la modificacién a la Lista que en su oportunidad, los fabricantes de los controles a
distancia, debieron “declarar los sistemas de control a distancia utilizados, incorporados o vinculados de cualquier forma al instrumento de

medicion de que se trate, durante el proceso para la obtencion de la aprobacion del modelo o prototipo.”, lo subrayado es énfasis.
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Considerando lo anterior, esta DGN determina que no es necesario que las estaciones de servicio presenten ante la Secretaria de
Economia, los manifiestos a que se ha hecho referencia, ademds de que los mismos no avalan el cumplimiento con lo dispuesto

en la modificacién la Regla General Segunda de la ‘Lisza”.

El esquema actual que se implement6 para resolver esta situacién es que los fabricantes de los sistemas de control a distancia
soliciten ante el CENAM el estudio correspondiente para determinar que los controles a distancia instalados o vinculados a los
sistemas para medicién y despacho de gasolina son inocuos y esta DGN, solicite a la PROFECO reconozca la presencia de los

dispositivos que constituyen los referidos controles a distancia, tal como se muestra en la siguiente liga:

http://www.cenam.mx/verificacion/vinocuidad.aspx.

Una vez que el interesado ha contratado ante el Centro Nacional de Metrologia (CENAM), el servicio de Verificacién para
comprobar la inocuidad del Sistema de Control a Distancia de su interés debe solicitar a la Direccién General de Normas la
“Autorizacion Provisional para el uso de Sistemas de Control a Distancia, instalados en los dispensarios de Gasolina y otros Combustibles

Liquidos”

De acuerdo a lo siguiente:

Solicitud dirigida al Lic. Alberto Ulises Esteban Marina, Director General de Normas.
Para ello, debe anexar la informacién siguiente:

a) Escrito libre.

b) Copia del documento emitido por el CENAM mediante el cual contratan el servicio de verificacién de los controles a

distancia para evaluar la inocuidad de sus sistemas.

¢) Documento que acredite la personalidad juridica de su representante legal.

d) Manual con especificaciones técnicas del sistema de control a distancia.

e) Listado de estaciones de servicio donde se encuentren instalados sus sistemas de control a distancia.

La informacién debe presentarse en Av. Puente de Tecamachalco No. 6, Col. Lomas de Tecamachalco, Seccién Fuentes,

Naucalpan de Juirez, C.P. 53950, Estado de México.
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